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PARECER TECNICO N° 453/2018
Fortaleza, 01 de Junho de 2018

De: Manuella Paula Lins -Unidade de Gestdio de Riscos Assistenciais/Comissdo de Parecer técnico- HUWC
Para: Izabel Janaina — Setor de Licitagdio

PARECER TECNICO - Item 200 PE 43/2017.

A Comissdo de Parecer Técnico de Produtos Para Satde do Hospital Universitario Walter Cantidio
considerando a solicitagdo de analise de parecer técnico da amostra do produto: Sonda de Gastrostomia com
baléo em silicone- 3 vias; com didmetro externo 20 FR e 6.7mm, baldo de 15ml de volume. MARCA: WELL
LEAD; PE 43/2017, ap6s andlise vem considerar:

A empresa razio social CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ: 61.418.042/0001-3 1, encontra-
se com cadastro N°1.01.504-7; ATIVO na ANVISA, com autorizagdo para ARMAZENAR, DISTRIBUIR,
EMBALAR, IMPORTAR ¢ REEMBALAR produtos para saide ¢ correlatos. Apresentou Alvara Sanitério
Vigente até 19/01/2019. EMPRESA HABILITADA PARA ESTE PREGAO, 43/2017.

ITEM 200: AMOSTRA REPROVADA. Na andlise da amostra fornecida, verificamos uma
divergéncia do produto apresentado com o descritivo do pregio:

Pregdo solicita SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTANEA COM BALAO DE 5CC,
DIAMETRO EXTERNO DE 6,00 MM e MOVIMENTACAO DA SONDA MARCADA A CADA
CENTIMETRO.

A amostra oferecida apresenta: BALAO COM VOLUME DE 15CC, DIAMETRO EXTERNO DE 6.7
MM MARCACAO A CADA 2CM.

Conforme o parecer o produto da marca analisada estia REPROVADO para uso na instituigdo. Dessa
forma, ndo seréo aceitas as propostas que ofertem o mesmo produto (SONDA DE GASTROSTOMIA 20 FR,
COM BALAO EM SILICONE- 3 VIAS; COM DIAMETRO EXTERNO 6.7MM, BALAO DE 15ML DE
VOLUME; MARCA: WELL LEAD (REFERENCIA: 127.12.009); FABRICANTE: WELL LEAD
MEDICAIL Co. Ltd. REPUBLICA POPULAR DA CHINA) para novos pareceres, deste item. Assim
desconsiderar as propostas com base neste parecer.

Salientamos que recebemos amostra de 01 unidade do produto e estamos procedendo a devolugio da
mesma. Estaremos a disposigio para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
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Manuella Paula Costa da Nébrega Lins
Comissfo de Parecer Técnico de Produtos para Saude
Hospital Universitario Walter Cantidio /HUWC
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Especialista em Vigilancia Sanitaria
ASSINATURA Unidade de Gestdo de Riscos Assistenciais- HUWC
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