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ALERTA DE MONITORIZAÇÃO DE TECNOVIGILÂNCIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alerta 3354 (Tecnovigilância) - Olympus Optical do Brasil Ltda. - BF-1T180 /BF-XT160 - Recomendações de 
reprocessamento para broncovideoscópios. 
Ação de Campo Código FA_153_03 sob responsabilidade da empresa Olympus Optical do Brasil Ltda. 
Atualização, correção ou complementação das instruções de uso. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
354 
 
Alerta 3353 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical Diagnóstics do Brasil - Verificador de Eficiência de Produtos 
Químicos I e II Vitros* - Lote Q7692 comprometido quando refrigerado para a verificação de desempenho 
do Slides ALKP VITROS. 
Ação de Campo Código TC2020-243 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil 
Produtos para Saúde Ltda. Correção em Campo. Orientação na utilização do produto quanto a sua 
armazenagem. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
353 

 

 

Publicação semanal do 
Serviço de Gestão da 

Qualidade/CGC/DEPAS 
 

 

 
Ano 7 

 
Nº 318/2020 

 
 26 de outubro de 

2020 

Problemas relacionados com MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS RYAN 

Fonte: Vigihosp 

Produto:  Máscaras Cirúrgicas Triplas, Ryan, registro: 80799930009  
 
Fabricante: São José Têxtil Hospitalar Eireli/Distribuidor Ryan Industria e Comércio Distribuidora 
 
Motivo: Produto com suspeita de desvio de qualidade. Ausência de clipe nasal em muitas máscaras. Clipe 
nasal com pontas perfurantes exteriorizadas, tamanho menor do que o recomendado, localização errada. 
Clipe nasal sai da máscara e adere ao aparelho de Ressonância Magnética (Magnetismo). Alças muito grandes, 
elástico frágil, grande e não ajustam nas orelhas. Máscara áspera, irritante a pele, não acopla adequadamente.  
 
Ação:  

1) Avaliar a ocorrência de problemas semelhantes; 

2) Caso sejam identificados problemas relacionados ao uso do produto, notificar no VIGIHOSP; 

3) Notificar o fabricante e a Anvisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3354
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3354
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Alerta 3352 (Tecnovigilância) - Biomérieux Brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda - 
Vidas FT4 (FT4N) - Heterogeneidade em Lote. 
Ação de Campo Código 4924, sob responsabilidade da empresa Biomérieux Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos Laboratoriais Ltda. Recolhimento. Destruição. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
352 
 
Alerta 3351 (Tecnovigilância) - Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos LTDA - Âncora de Sutura 
Ortopédica Osteoraptor - Selagem inadequada ou incompleta da embalagem em torno do produto estéril. 
Ação de Campo Código R-2020-19 sob responsabilidade da empresa Smith & Nephew Comércio de Produtos 
Médicos LTDA. Recolhimento. Devolução para o fabricante. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
351 
 
Alerta 3350 (Tecnovigilância) - Maquet Cardiopulmonary do Brasil Ind. e Comércio Ltda. - Unidade de 
Monitoração Sanguínea BMU 40 - Substituição dos conectores PCBA dentro da BMU40 afetada. 
Ação de Campo Código FSCA-2020-07-30 sob responsabilidade da empresa Maquet Cardiopulmonary do 
Brasil Ind. e Comércio Ltda. Correção em Campo. Correção de partes/peças. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
350 
 
Alerta 3349 (Tecnovigilância) - Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda - Equipamento para Angiografia Artis 
One – Substituição do transceptor Display Port do Artis One. 
Ação de Campo Código AX053/20/S sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. 
Correção em Campo. Carta ao cliente. Correção de partes/peças. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
349 
 
Alerta 3348 (Tecnovigilância) - Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda - 
Monitor Avançado HemoSphere HEM1 - Possível excesso de temperatura pode causar falha no cabo de 
oximetria. 
Ação de Campo Código FCA 148 sob responsabilidade da empresa Edwards Lifesciences Comércio de 
Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. Substituição voluntária. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
348 
 
Alerta 3347 (Tecnovigilância) - Diamed Latino América S.A. - IH-500 - Atualização das instruções do manual 
quanto ao “Air gap not detected”. 
Ação de Campo Código AC 2020/03 sob responsabilidade da empresa Diamed Latino América S.A. Envio de 
Comunicado. 
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3
347  
 

 

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3351
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3351
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3350
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3350
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3348
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3348
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3347
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3347
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Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e fabricação do produto 
KIT BIOMOL ONESTEP COVID-19 - RT-PCR da empresa Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná 
 

Produto (lote):  KIT BIOMOL ONESTEP COVID-19 - RT-PCR (Todos os Lotes); 
 
Empresa: Instituto de Biologia Molecular do Paraná - CNPJ: 03585986000105 
 
Motivo:  Considerando o descumprimento do art 12 da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976. 
 
Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa. 
 
Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 4.241, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 
 
Fonte: DOU 

 
 

Anvisa publica Interdição Cautelar do produto KIT DE TESTE RAPIDO 
PARA COVID-19 da empresa MEDTEC SUPPLIES, INDUSTRIA, IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. 

 
Produto (lote):  KIT DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19(20CG2512X); 
 
Empresa: MEDTEC SUPPLIES, INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 
CNPJ: 29.035.453/0001-35 
 
Motivo:  Considerando o Laudo de Análise Fiscal 3015.1P.0/2020, emitido pelo Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde - INCQS, que apresentou resultados insatisfatórios nos ensaios de Sensibilidade e 
Especificidade e considerando o art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
 
Ação: Verificar se o hospital utiliza esse produto e acompanhar possíveis notificações que indiquem a 
descontinuidade do uso. Acompanhar novas publicações do produto no período de 90 dias.  
Obs.: A interdição cautelar do produto dura o tempo necessário à realização de testes, provas, análises ou 
outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de 90 (noventa) dias, findo 
o qual o produto ou o estabelecimento será automaticamente liberado, conforme Lei n. 9.782/99; Lei n. 
6.437/77 e Decreto nº 79.094/77. 
 
Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 4.303, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 
 
Fonte: DOU 

 
 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/2020&jornal=515&pagina=97&totalArquivos=108
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.303-de-22-de-outubro-de-2020-284706589
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Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto Smart 
Test Covid-19 Vyttra da empresa VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. 
 

Produto (lote):   Smart Test Covid-19 Vyttra(2006506); 
 
Empresa: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.904.728/0013-81 
 
Motivo:  Considerando o Laudo de Análise nº 1236.1P.0/2020 emitido pelo Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde - INCQS, com resultado insatisfatório para os ensaios de sensibilidade e especificidade. 
Considerando que a empresa optou pela não realização da análise de contraprova informando que o lote 
não foi comercializado e será incinerado e considerando o Art. 34 da Lei nº 6437 de 20 de agosto de 1977. 
 
Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa. 
 
Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 4.314, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 
 
Fonte: DOU 

 

Anvisa publica Interdição Cautelar do produto NOVEL CORONAVIRUS 
(2019-NCOV) IGM/IGG ANTIBODY DIAGNOSTIC KIT (COLLOIDAL GOLD) da empresa 

LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA ME 

 
Produto (lote):  NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) IGM/IGG ANTIBODY DIAGNOSTIC KIT (COLLOIDAL GOLD) 
(B202004003); 
 
Empresa: LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA ME - CNPJ: 12.634.332/0001-07 
 
Motivo:  Considerando o Laudo de Análise Fiscal 3047.1P.0/2020, emitido pelo Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde - INCQS, com resultado insatisfatório para o ensaio de "SENSIBILIDADE" e 
considerando o art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
 
Ação: Verificar se o hospital utiliza esse produto e acompanhar possíveis notificações que indiquem a 
descontinuidade do uso. Acompanhar novas publicações do produto no período de 90 dias.  
Obs.: A interdição cautelar do produto dura o tempo necessário à realização de testes, provas, análises ou 
outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de 90 (noventa) dias, findo 
o qual o produto ou o estabelecimento será automaticamente liberado, conforme Lei n. 9.782/99; Lei n. 
6.437/77 e Decreto nº 79.094/77. 
 
Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 4.315, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 
 
Fonte: DOU 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.314-de-22-de-outubro-de-2020-284709682
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.315-de-22-de-outubro-de-2020-284709757
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Anvisa publica REVOGAÇÃO de suspensão da fabricação dos produtos listados 
abaixo, da empresa ENTERPRISES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 
 

Produto  (lote) 

BROCA CIRÚRGICA DIAMANTADA ESTÉRIL ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

BROCA CIRÚRGICA ESTÉRIL ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

BROCA EM TUNGSTENIO ESTÉRIL ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

CAIXA SISTEMA ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

guia cirúrgico de corte e perfuração customizado  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

ESTOJOS ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

ARTFIX  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

Instrumental Cirúrgico ARTICULADO CORTANTE  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

Instrumental Cirúrgico Articulado Não cortante 
ARTFIX  

(LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

Instrumental Cirúrgico Não Articulado Cortante 
Artfix  

(LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

Instrumental Cirúrgico Não Articulado Não Cortante 
Artfix  

(LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

Parafusos de bloqueio artfix  (LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO RÍGIDA DE PLACAS 
ESPECIAIS E PARAFUSOS ARTFIX - MINI E MICRO  

(LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO FACIAL LOCKING 
ARTFIX-PEQUENOS E GRANDES  

(LOTES A PARTIR DE 18/11/2019); 

 
Empresa: ENTERPRISES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 
81.110.637/0001-32 
 
Motivo:  Considerando que a Vigilância Sanitária encaminhou relatório de inspeção com conclusão 
satisfatória para fabricação de materiais de uso médico classes de risco I, II e III, em que demonstrou 
atendimento de todas as não conformidades apontadas no relatório de inspeção n. 45/2019 de 29/05/2019. 
Considerando a retratação total dos recursos administrativos 3488262/20-1 e 3491330/20-3, com 
consequente manutenção da Certificação das Boas Práticas de Fabricação concedida por meio do expediente 
nº 0869534/18-2. 
 
Ação: Verificar se o hospital retirou de uso ou desqualificou os produtos pela medida cautelar revogada e 
avaliar qualificação e uso do produto. 
 
Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 4.249, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Fonte: DOU 
 

 
 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=153&data=22/10/2020
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INFORMES 
 
Prorrogado o prazo das Consultas Públicas 911 e 912, relacionadas a serviços de saúde 
Comentários e sugestões poderão ser enviados até 7/12. Propostas tratam dos atendimentos em farmácias 
e drogarias. 
Fonte: Anvisa 
 
Documentos orientam ações de inspeção e fiscalização 
Materiais incluem roteiros de inspeção para centro cirúrgico (CC), central de materiais e esterilização (CME), 
diálise e unidade de terapia intensiva (UTI). 
Fonte: Anvisa 
 
SUS tem reforço de mais de 11 mil ventiladores pulmonares 
A rede pública de saúde amplia estrutura e assistência aos pacientes que necessitam de tratamento 
intensivo. Hoje o Brasil conta com mais de 58 mil equipamentos distribuídos em todas as regiões. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Em webinar, Ministério da Saúde, OPAS e OMS alertam contra paralisia infantil 
Vacinação foi reforçada por autoridades mundiais para evitar a propagação do vírus da pólio. Brasil tem a 
certificação de área livre da doença desde 1994. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Pela primeira vez, usuários do SUS poderão participar da reunião da Conitec 
Cidadão participará do momento de apreciação inicial dos temas em avaliação pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Profissionais reforçam importância de acompanhamento regular e cuidados com higiene bucal 
Sistema Único de Saúde (SUS) conta com mais de 80 mil dentistas que oferecem atendimento integral aos 
brasileiros. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Amamentação é importante aliada na prevenção do câncer de mama 
Movimento Outubro Rosa chama atenção aos cuidados com a saúde da mulher e prevenção de doenças. O 
simples ato de amamentar também ajuda na prevenção do câncer de mama. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
Esteroides aumentam sobrevivência de bebês prematuros em ambientes com poucos recursos, revela 
novo estudo 
Os resultados de um novo ensaio clínico, publicado na New England Journal of Medicine, mostram que a 
dexametasona - um glicocorticoide utilizada para tratar várias condições, entre elas problemas reumáticos e 
casos graves de COVID-19 - pode aumentar a sobrevivência de bebês prematuros quando administrada a 
mulheres grávidas com risco de parto prematuro em ambientes de poucos recursos. 
Fonte: OPAS/OMS 
 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/prorrogado-o-prazo-das-consultas-publicas-911-e-912
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/documentos-orientam-acoes-de-inspecao-e-fiscalizacao
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/documentos-orientam-acoes-de-inspecao-e-fiscalizacao
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/sus-tem-reforco-de-mais-de-11-mil-ventiladores-pulmonares
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/em-webinar-ministerio-da-saude-opas-e-oms-alertam-contra-paralisia-infantil
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/pela-primeira-vez-usuarios-do-sus-poderao-participar-da-reuniao-da-conitec
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/profissionais-reforcam-importancia-de-acompanhamento-regular-e-cuidados-com-higiene-bucal
https://antigo.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47599-amamentacao-e-importante-aliada-na-prevencao-do-cancer-de-mama
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022398?query=featured_home
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6316:esteroides-aumentam-sobrevivencia-de-bebes-prematuros-em-ambientes-com-poucos-recursos-revela-novo-estudo&Itemid=875
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Trabalho para desenvolver vacina contra COVID-19 é mais rápido do que nunca, mas processos de 
segurança e eficácia permanecem os mesmos, afirma OPAS 
Enquanto as Américas aguardam com urgência um avanço, a diretora da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne,  declarou que o organismo internacional só apoiará a distribuição de vacinas 
que provarem ser seguras e eficazes em ensaios clínicos, revisadas pelas autoridades reguladoras nacionais 
e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Fonte: OPAS/OMS 
 
Câncer de mama: o que você precisa saber 
Em 19 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Câncer de Mama, data que busca sensibilizar e 
educar a população sobre a importância de fazer o exame regular das mamas, a fim de detectar quaisquer 
anormalidades nos seios da mulher. 
Fonte: Fiocruz 
 

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 
 
Desenvolvimento de vacinas e terapias para o enfrentamento da COVID-19  
O referido webinar destina-se aos profissionais de saúde e demais interessados que desejem se informar 
a respeito do enfretamento da COVID-19, bem como do desenvolvimento de vacinas, além de tratar das 
ações protetivas para o enfrentamento da doença, estabelecendo uma correlação entre o que ocorreu nos 
Estados Unidos e no Brasil.  
Fonte: AVASUS 

 
InfoGripe aponta manutenção de queda no número de casos 
O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra que os casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e de COVID-19 no país, independentemente da presença de febre, mantêm sinal de queda, 
embora em ritmo mais lento. 
Fonte: Fiocruz 

 
Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde 
Edição especial COVID-19: experiências e lições aprendidas. Inscrições abertas. 
Fonte: IHI/Ensino Einstein 
 
Qualidade em serviços de saúde: referencial teórico 
Disponibilizado material que subsidia a harmonização de processos de vigilância sanitária referentes a 
serviços de saúde e de interesse à saúde. Confira. 
Fonte: Anvisa 
 
Dúvidas sobre doação de sangue? Veja o novo informativo 
Material on-line esclarece, de forma didática e objetiva, as questões relacionadas à doação de sangue no 
país. 
Fonte: Anvisa 
 
 
 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6314:trabalho-para-desenvolver-vacina-contra-covid-19-e-mais-rapido-do-que-nunca-mas-processos-de-seguranca-e-eficacia-permanecem-os-mesmos-afirma-opas&Itemid=812
https://portal.fiocruz.br/noticia/cancer-de-mama-o-que-voce-precisa-saber
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=431
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_infogripe_42.pdf
https://ihi.ensinoeinstein.com/
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/qualidade-em-servicos-de-saude-referencial-teorico/produto-3-referencial-teorico-de-gq-para-visa-de-servicos-de-saude-e-interesse-a-saude.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/duvidas-sobre-doacao-de-sangue-veja-o-novo-informativo
https://sway.office.com/ZTheZOVHFPYYg5HB
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Inteligência artificial como objeto de pesquisa em saúde 
Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira. O tema da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2020 (SNCT), nos estimula a pensar sobre como este ramo da ciência da computação vem 
assumindo cada vez mais importância para a saúde. 
Fonte: Fiocruz 
 

 
 

http://snct.fiocruz.br/a-semana/
http://snct.fiocruz.br/a-semana/
https://portal.fiocruz.br/noticia/inteligencia-artificial-como-objeto-de-pesquisa-em-saude
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“Vigilância em Foco” 
 

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo 

Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Atenção à Saúde da EBSERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSERH sobre as 

principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, 

especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e 

tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos 

assistenciais. 

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança 

dos pacientes de nossa Rede EBSERH.  

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as 

informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, 

promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede. 

Serviço de Gestão da Qualidade 

Coordenadoria de Gestão da Clínica 

Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde 


