o

HOSPITAL

UNIVERSITARIO

WALTER CANTIDIO - UFC

) MEAC EBSERH

PARECER TECNICO N° 650/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

: |

N° do Pregao: 38/2020

N° do Item: 02

Tecnologia: PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: MADEITEX

Fabricante: MADEITEX

Modelo/Versio: -

DO INMETRO.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO EDITAL: PRESERVATIVO MASCULINO DE LATEX VULCANIZADO, RESISTENTE
A PROVA DE TRACAO, ISENTO DE MICROFUROS, SEM LUBRIFICANTE. DESCARTAVEL, DE
USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PRAZO
DE VALIDADE, ESTERILIZACAO E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MS. ESTAMPA COM O SELO

DESCRITIVO PROPOSTA:

2 |PRESERVATIVO MASCULINO DE LATEX VULCANIZADO
RESISTENTE A PROVA DE TRAGAQ, ISENTO DE
MICROFUROS, SEM LUBRIFICANTE. DESCARTAVEL, DE

MARCA:MADEITEX,
FABRICANTE:
INDUSTRIA DE

atendem as exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagdes:

MIUSO UNICO. EMBALAGEM 7
SHINDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAGAO UNIDADE| 9800 ARTEFATOS DE
3 LOTE, PRAZO DE VALIDADE  ESTERILIZAGAO E BORRACHA INOVATEX
(o|PROCEDENCIA, REGISTRO NO MS. ESTAMPA COM O LTDA -BRASIL, N°
| SELO DO INMETRO. 80950310010
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim ()( ) Nio( )
Em caso negativo, explique as inadequagdes:
O catalogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor Sim ()Q Nio( )

CONCLUSAO

APROVADO () )

REPROVADO® (

)

NECESSARIO AMOSTRA (

)

CANCELADO™ ¥ ()

%* e ; , : ;
Caso a reprovacéo nfo tenha sido por catalogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:




Rt )MAC EBSERH

w WALTER CANTIDIO - UFC

**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: 7. / WO / 20,

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

ﬁt%ressa Feitosa Mota de Euce’ﬁ‘a"‘

Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN-166471

~ OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsivel:
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WALTER CANTIDIO - UFC

PARECER TECNICO N° 651/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregio: 38/2020

N° do Item: 35

Tecnologia: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 COM BALAO

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo/Versao: -

DESCRITIVO EDITAL: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,5 COM BALAO. MATERIAL EM PVC
SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUACAO EM
CENTIMETROS. MARCADOR RADIOPACO CONTINUO. BALAO DE BAIXA PRESSAO, ALTO
VOLUME. VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONTROLE DE PRESSAO COM ENCAIXE PARA
SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK. CONECTOR COM ENCAIXE PADRAO. PONTA
ATRAUMATICA, ORIFICIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATOXICO,
APIROGENICO, ESTERIL E USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FACIL
VISUALIZACAO.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:

35 [TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 COM BALAO. MATERIAL
EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE

FLEXIVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUAGAO EM
CENTIMETROS MARCADOR RADIOPACO CONTINUO
BALAO DE BAIXA PRESSAD, ALTO VOLUME. VALVULA
UNIDIRECIONAL PARA CONTROLE DE PRESSAQ COM
ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK.

MARCA:SOLIDOR,
MODELO: Tubo
Endotraqueal com Baldo
Solidor: Disponivel para

1.D2.0a100.
CONECTOR COM ENCAIXE PADRAO PONTA
IDADE :
ATRAUMATICA ORIFICIO DE MURPHY TODO IDARE) W Fhﬁmcmﬁé:a"fmg
g MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATOXICO, AB e s ie
“T|APIROGENICO. ESTERIL E USO UNICO EMBALAGEM (‘HF;NA BEACR Kok
i, INDIVIDUAL C_OM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO * P(JP:ULAR Ne:
I IDENTIFICAGAO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE (OORGABE2S
) FACIL VISUALIZACAO
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim _()<) Nio( )
Em caso negativo, explique as inadequagoes: '

O catalogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim( ) | Nao( )
exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagoes:




iumo  )MEAC EBSERH

w WALTER CANTIDIO - UEC

CONCLUSAO

APROVADO () | REPROVADO® ( ) NECESSARIOAMOSTRA()QQ

CANCELADO™* ()

*Caso a reprovacdo néo tenha sido por catdlogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:

**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: 23 /O /2D

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

Andressa F%I{l%é Mota de Lucena

Enfermeira
SIAPE 2270068

PV Y T IV WL e K
CURENTOOH7L

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:
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(b R HMEAC EBSERH

PARECER TECNICO N° 652/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregiao: 38/2020

N° do Item: 36

Tecnologia: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4 COM BALAO

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo/Versio: -

DESCRITIVO EDITAL: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4 COM BALAO. MATERIAL EM PVC
SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUACAO EM
CENTIMETROS. MARCADOR RADIOPACO CONTINUO. BALAO DE BAIXA PRESSAO, ALTO
VOLUME. VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONTROLE DE PRESSAO COM ENCAIXE PARA
SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK. CONECTOR COM ENCAIXE PADRAO. PONTA
ATRAUMATICA, ORIFICIO DE MURPHY. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATOXICO,
APIROGENICO, ESTERIL E USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE FACIL
VISUALIZACAO.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:
36 |TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4 COM BALAO. MATERIAL EM

PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL E
MACIO. ESCALA DE GRADUAGAO EM CENTIMETROS. MARCA:SOLIDOR,
MARCADOR RADIOPACO CONTINUG. BALAO DE BAIXA MODELO: Tubo
PRESSAC, ALTO VOLUME. VALVULA UNIDIRECIONAL Endotragueal com Baldo
PARA CONTROLE DE PRESSAO COM Solidor Disponivel para
ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK I.D2.0a10.0.
CONECTOR COM ENCAIXE PADRAQ. PONTA UNIDADE 50 FABRICANTE: Nanjing
ATRAUMATICA, ORIFICIO DE MURPHY TODO Hong An Medical

MIMATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATOXICO, Appliance Co Ltd. -

j APIROGENICO, ESTERIL E USO UNICO. EMBALAGEM CHINA REPUBLICA

ey [INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO POPULAR, N°

| IDENTIFICAGAD DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE 10369460123

1N [FACIL VISUALIZACAD

A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim (\( ) [Nao( )
Em caso negativo, explique as inadequagdes:

O catalogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim( ) | Nao( )
exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequacdes:




C&&b UNIVERSITARIO ;) MEAC EBSERE’S

WALTER CANTIDIO - UFC

CONCLUSAO

APROVADO () | REPROVADO®¥ ( )| NECESSARIO AMOSTRA K)

CANCELADO** ()

% - . . 2 i o
Caso a reprovagdo ndo tenha sido por catilogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razoes:

**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessério):

Data: (3 /(S / U

Assinatura e Carimbo do Responsivel:
iSsa Mota de Lucena

Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN 166471

Andres

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:
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PARECER TECNICO N° 653/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregdo: 38/2020
N° do Item: 37
Tecnologia: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5 SEM BALAO

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo/Versio: -

DESCRITIVO EDITAL: TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5 SEM BALAO. MATERIAL EM PVC
SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL E MACIO. ESCALA DE GRADUACAO EM
CENTIMETROS. MARCADOR RADIOPACO CONTINUO. CONECTOR COM ENCAIXE PADRAO.
PONTA ATRAUMATICA. APLICACAO: INTUBACAO ORAL/NASAL. TODO MATERIAL DEVE SER
RESISTENTE, ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL E USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL
COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE
DE FACIL VISUALIZACAO.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:
37 [TUBO ENDOTRAGUEAL N° 5 SEM BALAO. MATERIAL EM
PVG SILICONIZADO. TRANSPARENTE, FLEXIVEL E MARCA;SOLIDOR
MACIO. ESCALA DE GRADUAGAO EM CENTIMETROS MODELO: Tubo
MARCADOR RADIOPACO CONTINUQ. CONECTOR COM Endotraquesl com Batle
ENCAIXE PADRAO. PONTA ATRAUMATICA. APLICAGAO: Solidor: Disponivel para
rf" |HTUB!\(;§O ORAL/NASAL. TODO i 102038 100, »
JI|MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATOXICO, UNIDADE| 20 FABRICANTE: Nanijing
G APIROGENICO, ESTERIL E USO UNICO. EMBALAGEM Hong An Medical
\g|'NDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO Appliance Co.,Ltd.. -
)| IDENTIFICAGAO DO PRODUTO LOTE E VALIDADE DE CHINA, FEPUBLICA
FACIL VISUALIZAGAD POPULAR, N°.
10369460123
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim ()<) Nio( )
Em caso negativo, explique as inadequagdes:

O catdlogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim () Nﬁo_()()
exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagdes:

O ol \*‘\&&‘}?\J/\‘;/Q¢LLJ& sholo s 1 oevn Hobas o Ay
P Yo fudil'e T avae 0N 1{\%)@&1}— O™ & Fustadmos As e vy
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WALTER CANTIDIO - UFC

- CONCLUSAO

APROVADO ( ) REPROVADO*(}Q NECESSARIO AMOSTRA ()

CANCELADO®** ()

*Caso a reprovacdo nio tenha sido por catdlogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:

**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: 2\ /O /[ Uy

Assinatura e Carimbo do Responsivel:

Andressa Feitosa Mota de Lucena
Enfermeira
SIAPE 2270068

COREN 166471

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:




O W0 HMEAC EBSERH

WALTER CANTIDIO - UFC

PARECER TECNICO N° 654/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregao: 38/2020

Ne° do Item: 44

Tecnologia: ANUSCOPIO FECHADO

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: ADLIN Fabricante: ADLIN

Modelo/Versio: -

EMBOLO E PONTEIRA DO EMBOLO. CONSTITUIDO

(+/-5MM). NAO ESTERIL.DESCARTAVEL.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO EDITAL: ANUSCOPIO FECHADO, COMPOSTO POR TRES PARTES: CORPO,

POR MATERIAL TRANSPARENTE, EM

POLIESTIRENO CRISTAL. DIMENSOES: DIAMETRO PROXIMAL: 35 (+-5 MM), DIAMETRO
DISTAL 18 (+/-2 MM), COMPRIMENTO DO CORPO 90 (+/-2MM), COMPRIMENTO DO EMBOLO: 130

DESCRITIVO PROPOSTA:

44 [ANUSCOPIO FECHADO. COMPOSTO POR TRES PARTES
CORPO, EMBOLO E PONTEIRA DO EMBOLO.
~}|CONSTITUIDO FOR MATERIAL TRANSPARENTE, EM
Q)POLIESTIREND CRISTAL. DIMENSOES: DIAMETRO
IN|PROXIMAL 35 (+/-5 MM}, DIAMETRO DISTAL 18 (+/-2 MM},
Iy

A

COMPRIMENTO DO CORPO 90 (+/-2MM).
00l COMPRIMENTO DO EMBOLO: 130 (+/-5MM). NAO
)| ESTERIL DESCARTAVEL

MARCA: ADLIN Modelo
Produto Médico
Anuscopio Fechado Adlin
FABRICANTE:
KOLPLASTC ISA -
BRASIL, N 10237610187

UNIDADE 500

Em caso negativo, explique as inadequagdes:

A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim ()(5 Nao( )

exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagoes:

O catalogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim ()() | Nao( )

CONCLUSAO

APROVADO,[)Q REPROVADO® ()| NECESSARIO AMOSTRA ( ) CANCELADO®* ()

* G ; ; . ] N
Caso a reprovacdo ndo tenha sido por catalogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:
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**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: jkl&&! k)

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

(ﬁ%dressa Feitosa Mmgﬁ’c:'?ﬁa

Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN 166471

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:
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WALTER CANTIDIO - URC

PARECER TECNICO N° 655/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregao: 38/2020

N° do Item: 47

Tecnologia: ATADURA GESSADA, LARGURA 15 CM X COMPRIMENTO 3 M

Fornecedor: PAULO JOSE MAIJA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: POLARFIX Fabricante: POLARFIX Modelo/Versiao: -

DESCRITIVO EDITAL: ATADURA GESSADA, TAMANHO DE: LARGURA 5 CM X
COMPRIMENTO 3 M. CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% PURO
ALGODAO, COM LIGAMENTO GIRO INGLES, ACABAMENTO EM ZIGUEZAGUE IMPREGNADA
UNIFORMEMENTE COM SULFATO DE CALCIO SECO (GESSO COLOIDAL) DERIVADOS DE
CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE OPTICO, SECAGEM
RAPIDA DE 3 A 5 MINUTOS, ENROLADAS EM FORMA CONTINUA, COM ACABAMENTO QUE
EVITE DESFIAMENTO. TODO MATERIAL DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, LIVRE DE
RESIDUOS E IRRITANTES DERMICOS, PROPICIAR AMOLDAMENTO SEGURO E FACIL
MANUSEIO.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:
47  |ATADURA GESSADA, TAMAMNHO DE. LARGURA 15 CM X
COMPRIMENTO 3 M. CONFECCIONADA COM TECIDO DE

GAZE ESPECIAL 100% PURO ALGCDAD, COM MARCA: POLARFIX.
LIGAMENTO GIRO INGLES ACABAMENTO EM Modelo Produto Medico
ZIGUEZAGUE IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM 10cm x 3m, 10cm x dm;
SULFATO DE CALCIO SECO (GESS0 COLOIDAL) 10cm x 4, 5m, 10cm x 5m
DERWWADDS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS 12cm x 3m; 12em x 4,5m
ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE OPTICO, SECAGEM 12em x 5m, 15cm x 3m;
RAPIDA DE 3 A 5 MINUTOS, ENROLADAS EM FORMA 15cm x 4m 15cm x 4,5m,
CONTINUA, COM ACABAMENTO QUE EVITE 15cm x 5m; 20cm x 3m;
DESFIAMENTO TODO MATERIAL DEVE APRESENTAR UNIDADE 1000 20cm x 4m; 20cm x 4 5m

O TEXTURA SUAVE LIVRE DE RESIDUOS E IRRITANTES 20cm x 5m Becm x 2m;

&Q| DERMICOS, PROPICIAR AMOLDAMENTO SEGURO E Bemx 3m, Som x 4m,
f(} FACIL MANUS'E-'.IQ EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS Bemyx 2m:; Bemx 3m; Bem

—e“ DE IDENTIFICACAD E PROCEDENCIA x» 4m FABRICANTE:
h! POLAR FIX INDUSTRIA

E COMERCIO DE
\ PRODUTOSHOSPITALA
RES LTDA - BRASIL, N*
8003400048
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim(X ) | Nao( )

Em caso negativo, explique as inadequagdes:

O catalogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim( ) | Ndo( )
exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagdes:
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CONCLUSAO

APROVADO ( ) | REPROVADO™ ( ) NECESSARIO AMOSTRA (X) CANCELADO™** ()

* e . , . . -
Caso a reprovagdo néo tenha sido por catédlogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:

RO : ) :
Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

( ) Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: A/ QO /2O

Assinatura e Carimbo do Responsivel:

Andressa Feiw%ota de Lucena

Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN 166471

OBSERVACOES

Mo m(\-u_, -

Data: (N /O /20

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

Andressa Fe?ﬁ% Mota de Lucena
Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN 166471
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PARECER TECNICO N° 656/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregio: 38/2020

N° do Item: 58

Tecnologia: ESPECULO VAGINAL No. 3 (GRANDE)

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Marca: ADLIN Fabricante: ADLIN Modelo/Versao: -

DESCRITIVO EDITAL: ESPECULO VAGINAL No. 3 (GRANDE); MATERIAL EM POLIESTIRENO
CRISTAL, TIPO COLLIN, BICO ARREDONDADO E COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO
BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO
COMPLETOS; SEM LUBRIFICACAO, USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCART AVEL; EMBALADO
EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:
56 |ESPECULO VAGINAL No 3 (GRANDE) MATERIAL EM
POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO COLLIN. BICO
ARREDONDADO E COM ABERTURA EM FORMA DE MARGAADLE, Modelh
ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, Produto Médico
aJPERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; MC
S]SEM LUBRIFICAGAO, USO UNICO, NAO ESTERIL, UNIDADE| 400 P. M, G, lubrificado ou
o |[DESCARTAVEL: EMBALADO EM MATERIAL QUE ndo. FABRICANTE:
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO KOLPLASTCISA. -
% DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE BRASIL, N*10237610183
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim ()() Nao( )
Em caso negativo, explique as inadequagoes:

(0} catﬁlogo, prospectos, manuais ou folders enviados pelo fornecedor atendem as | Sim ()() Nao( )

exigéncias do descritivo no Edital?
Em caso negativo, explique as inadequagoes:

CONCLUSAO

APROVADOQ() REPROVADO™ () NECESSARIO AMOSTRA () CANCELADO** ()
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*Casoa reprovacdo ndo tenha sido por catdlogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:

**Em caso de cancelamento do item, assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: 23X / M /20

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

Andressa Feitosa Mota de Lucena
Enfermeira
SIAPE 2270068
COREN 166471

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:
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PARECER TECNICO N° 657/2020 - SS/DLIH/GA/CH-UFC

N° do Pregao: 38/2020

N° do Item: 32

Tecnologia: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7 MM, COM BALAO
Fornecedor: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 29.043.834/0001-66
Mareca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo/Versao: -

DESCRITIVO EDITAL: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7 MM, COM BALAO. MATERIAL EM
PCV SILICONADO, TRANSPARENTE, CORPO GRADUADO, LINHA RADIOPACA EM TODA
EXTENSAO DO TUDO, EXTREMIDADE ATRAUMATICA COM ORIFICIO LATERAL DE MURPHY.
BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO
CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA.

APRESENTACAO: UNIDADE.

DESCRITIVO PROPOSTA:

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7 MM, COM BALAO. MATERIAL EM PCY
SILICONADO, TRANSPARENTE, CORPO GRADUADO, LINHA RADIOPACA EM SOUDOR/Narjing Hong Ar
TODA EXTENSLO DO TUDO, EXTREMIDADE ATRAUMATICA COM ORIFICIO LATERAL DE  |Medical Appiance Co. ltd..

| 32 130 UKD |MURPHY. BALEO DE ALTO VOLUME E BAINA PRESSAO. ESTERIL, DESCARTAVEL - CHINA, REPUBLICA
' EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICAGEO DO |POPULAF ca
PRODUTO CONFORME & I.EGIS-LAG!O VIGENTE. POSSUIR REGISTRO ANVISA. ixa com 10 tubos
A proposta do fornecedor atende as exigéncias do descritivo no Edital? Sim( ) [Nao( )

Em caso negativo, explique as inadequagoes:
SelicdAs iockoruc rervRS J\x&‘p\u{ﬁ; o= ;\_x..qau-j‘-e SO AVLOI SN, pod
NS ao SN s Ao inod -

O catilogo, prospectos, manuais ou folders enviados pélo fornecedor atendem as | Sim( ) | Nio ()
exigéncias do descritivo no Edital?

Em caso negativo, explique as inadequagdes:

CONCLUSAO

APROVADO () | REPROVADO™ ( ) NECESSARIO AMOSTRA (K) CANCELADO* ™ ()




o 5 MEAC EBSERH

w WALTER CANTIDIO - UFC

*Caso a reprovacgdo ndo tenha sido por catdlogo ou proposta, como assinalado acima, apresente as razdes:

* ¥ caso de cancelamento do item. assinale o motivo:

() Descritivo em desconformidade

() Item descontinuado no uso pela Area Assistencial/Médica

() Outros (Descreva abaixo o motivo)

Novo descritivo do item cancelado (se necessario):

Data: _( N/ \o /2y

Assinatura e Carimbo do Responsavel:

Andressa Fei Mota de Lucena
Enfermeira
SIAPE 2270068

COREN-166471

OBSERVACOES

Data: / /

Assinatura e Carimbo do Responsavel:
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