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O Setor de Suprimentos do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceard, considerando a
solicitagdo de andlise das documentagdes para PARECER TECNICO dos ITENS 11, 15, 17, 18 ¢ 22 da
empresa A.P. TORTELLI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD, CNPJ: 78.451.614/0001-87,

licitante do PE 84/2018, ap6s apreciag@o dos documentos enviados vem considerar:

ITEM 11 - KIT CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE LONGA PERMANENCIA, TOTALMENTE
IMPLANTAVEL PARA QUIMIOTERAPIA (PORTCATH), COMPOSTO POR UM RESERVATORIO PLASTICO
POLISSULFONA E SILICONE, BIOCOMPATIVEL, COMPATIVEL COM RM (RESSONANCIA MAGNETICA), BAIXO
PERFIL COM ORIFIiCIOS PARA SUTURA , CONTENDO EM SUA PARTE CENTRAL MEMBRANA DE SILICONE
AMPLA QUE PERMITE MULTIPLAS FUNCOES COM AGULHA DO TIPO HUBBER; UM CATETER DE SILICONE,
RADIOPACO, GRADUADO, MEDINDO 6 FR +/- 1FR DE DIAMETRO E 75 CM +/- 15 CM DE COMPRIMENTO, NAO
CONECTADO, COM PONTA PROXIMAL CONECTAVEL AO RESERVATORIO E PONTA DISTAL DO TIPO ABERTA;
INTRODUTOR DESTACAVEL COM DILATADOR, TUNELIZADOR; FIO GUIA EM "J"; AGULHA DE HUBBER;
AGULHA PARA PUNCAO; DOIS CONECTORES PARA TRAVAR O CATETER AO RESERVATORIO, CONECTOR
PARA PREENCHIMENTO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O
PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSPARENCIA COM A TECNICA ASSEPTICA,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE DATA DA ESTERILIZAGCAO, VALIDADE,
NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

ITEM 15 - KIT CATETER TRIPLO LUMEN 12FR X 16 CM - HEMODIALISE ESTERIL PARA ACESSO VASCULAR
TEMPORARIO EM HEMODIALISE, HEMOPERFUSAO E AFERESE. CONFECCIONADO EM POLIURETANO
TERMOSSENSIVEL ISENTO DE LATEX, VISANDO A REDUGCAO DE REAGCOES DE HIPERSENSIBILIDADE E
PROMOVENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. POSSUI AINDA PINGAS RESISTENTES E IDENTIFICADAS COM
O TAMANHO E VOLUME INTERNO DE CADA LUMEN, ANEL DE SUTURA ROTATORIO E CONECTORES LUER
LOCK SEGUROS. IMPLANTACAO PELA TECNICA DE SELDINGER




ITEM 17 - CATETER CENTRAL DUPLO LUMEM 4 FR +/- IFR DE DIAMETRO E 13 CM +/- 5 CM DE COMPRIMENTO,
MATERIAL POLIURETANO, RADIOPACO, ESTERIL, USO UNICO. KIT COM FIO GUIA 0,18" X 45 CM, DILATADOR,
AGULHA 21G X 5 CM, CONECTOR LUER COM TAMPA, TIPO FIXACAO ABA PARA SUTURA, ABRACADEIRA,
BISTURI DESCARTAVEL, LAMINA N, 11.

ITEM 18 - CONJUNTO (II), TIPO CATETER VENOSO CENTRAL, COMPOSICAO DUPLO LUMEM 7 F X 20 CM,
COMPONENTES CATETER 18G X 2 1/2’, CLAMP FIXAGAO SERINGA 5ML, OUTROS COMPONENTES AGULHA 20G,
3 TAMPAS TIPO INTERLINK, COMPONENTES ADICIONAIS 1 FIO GUIA 0,035 X 60 CM PONTA RETA EM 'J’,
ESTERILIDADE ESTERIL, APIROGENICO, RADIOPACO.

ITEM 22 - CATETER CENTRAL DE INSERGAO PERIFERICA, 1,9FR, LONGO, EM POLIURETANO, BIO-COMPATIVEL,
BAIXA TROBOGENICIDADE, RADIOPACO, MONO LUMEM, CENTIMENTRADO, COMPRIMENTO DE 30 A 50 CM,
COM INTRODUTOR 26GA PERFUROCORTANTE CONTENDO: AGULHA TRIFACETADA E BILAMINADA,
PERMITINDO EXCELENTE CORTE DA PELE, COM ORIFICIO ABAIXO DO BISEL; CANULA TRANSPARENTE DE
POLIURETANO, COM ABERTURA EM PETALA (DESTACAVEL, BIPARTIDA OU PEEL AWAY). CAMARA
TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAGAO DO REFLUXO SANGUINEO), ESTERILIDADE ESTERIL,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

Proposta e Catdlogo REPROVADOS. O catalogo nio apresenta conformidade ao descritivo do Edital
84/2018, conforme atesta os laudos N° 250/2019, N° 251/2019, N° 252/2019, N° 253/2019 e N° 254/2019.
Segue justificativas de reprovagéo, conforme laudos:

e ITEM 11- * o cateter ofertado possui reservatorio em titdnio (conforme catalogo) diferente do
material solicitado no pregdo™;

e ITEM 15- * o cateter ofertado apresenta 12FRx20cm, diferente do solicitado no descritivo do
pregdo que ¢ de 12FRx16cm™;

e ITEM 17- * o produto ofertado é acompanhado de agulha 20G, ou seja, n3o estd de acordo
com o solicitado no pregdo que é de 21G”;

e ITEM 18- “ o produto ofertado é acompanhado de agulha 18G, ou seja, ndo estd de acordo
com o solicitado no pregéo que é de 20G™;

o ITEM 22- “ o cateter ofertado possui 2FR e ndo 1,9FR como solicitado no descritivo do item

no pregdo. Além disso, ndo possui esse modelo no registro da ANVISA e nem no catalogo™.

Considerando as informagdes citadas, ditamos a proposta REPROVADA para este Pregédo 84/2018 no
que se refere aos ITENS 11, 15,17, 18 e 22.

Segue foto dos catdlogos, no qual percebe-se claramente o ndo atendimento ao descritivo do edital.




ITEM 11:

Modelo
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ITEM 15:

Bioline

Comercial Lida.

Cateter para Hemodialise Balton

? Cédigo Comprimento | Diimetro Tipode |

Cadigo alternativo | French cateter fio guia extensio [ Tipo de cateter

Vo s 2 ZDD6.5F10 6.5 10 0.027° Reta |  Reta |

T ZDD6.5F12 6.5 12 0.027° Reta Reta

TR ZDDSF10 8 10 0.0357 Reta Reta

o 25 | ZDDSFI2 8 12 0.035" Reta Reta

i 22 ZDD9F12 9 12 0.035” Reta Reta

{ 23 ZDDI2F13Z 12 15 0.038" Curva Reta
4 ZDDI2F15 12 15 0.038" Reta Reta |
23 ZDD12F20Z 12 20 0.038" Curva Reta ,
3 ZDD12F20 2 30 0.038" Reta Rea |
5 ZDTI12F15 12 15 0.038" Reta Reta |
6 ] 12 5&. 0.038" Reta Reta

ITENS 17

el8:

Comp. Comp. |

Codigo French | Cateter Gauges Agulha Agulha
15 3 15 17/19 20 5
16 3 15 17/19 20 5
313 |ZKDNDSF20 5 20 17719 19 3
30 |ZKDNDGF20 6 20 17/18 19 5
38 |ZKDND7F20/ 14GX18G / RA 7 20 14/18 I8 7
19 7] 20 16/16 18 7
2 | 37 7 20 14/18 18 7
33 |ZKDN'D7F20 7 20 16/16 18 7
52 |ZKDND7F30/ 14Gx18G 7 30 16/16 s 7

385 |ZKDND7F30/ 14Gx18G RA 7 30 16/16 ] |

35 |ZKDND7F30/ 16GX16G 7 30 16/16 18 - TERg

3 ZKDNDSF20 8 20 15/15 18 - TR
50 |ZKDNDSF20 C/ RA 8 20 15/15 I8 7
12 |ZKDN'DIOF20 10 20 14714 I8 7



Item 22:

500302202

CO03.0350-2
£003.04 60-2
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