
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.001011/2020-47 66 / 2020 Data da Emissão: 11/09/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 25/09/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Stent Coronariano, expansível por balão em sistema de liberação pré-montado, com fina 
espessura aproximada de 0,0032" estrutura com anel ondulado presença de 3 
conectores para cobertura uniforme e ou com tecnologia sinusoidal contínuo, Link curvo 
e alongado, com células de comprimento maior para maior flexibilidade, capacidade de 
entrega e maior acesso a ramos laterais. Baixo perfil de cruzamento. Anel da 
extremidade proximal simétrico, com maior força radial.
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, de implantação 

permanente.
 "Tipo: Não recoberto, 
 "Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto e/ou Platina Cromo.
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 

diâmetros e medidas e/ou aproximados de:
diâmetro de 2.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26 mm, em balão pré-montado,
diâmetro de 3.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado,
diâmetro de 3.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado,
diâmetro de 4.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação 
vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Abbott/Multi Link - 8 
>> Medtronic/Integrity Coronary Stent System            
>> Boston Scientific/Rebel
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 160,00 ________________ _____________

2 STENT Coronário de troca rápida, tipo GRAFT (Revestido/recoberto), com Poliuretano 
ou P.T.F.E. e ou Pericárdio, ou similar, em balão pré-montado em um sistema de 
liberação, 
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante 

permanente, sistema GRAFT Revestido/recoberto, indicado para perfurações agudas da 
artéria coronária,

Unidade 6,00 ________________ _____________
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 "Tipo: Revestido/recoberto,
 "Material/composição: Confeccionado em Aço Inóx ou em liga de Cromo Cobalto ou 

Platina Cromo,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 

diâmetros e medidas e/ou aproximados de:
diâmetro de 2.5 mm, com tamanhos de 15, 20 mm, em balão pré-montado,
diâmetro de 3.0 mm, com tamanhos de 15, 20 mm, em balão pré-montado,
, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. 
ROPM/SUS 07.02.04.053-3
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Biotronik/Stent revestido PK Papyrus
>> ITGI Medical/Over and Under Covered stent pericardium
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

3 STENT Coronário de troca rápida, Eluído de Fármaco, Biolimus e/ou Everolimus e/ou 
Sirolimus e/ou Zotarolimus, em balão pré-montado em um sistema de liberação, 
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante 

permanente, indicado lesões em pontes de safena, diabéticos, 
 "Tipo: Eluído de Fármaco, Biolimus-A9 e/ou Everolimus e/ou Sirolimus e/ou Zotarolimus
 "Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto e/ou Platina Cromo,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 

diâmetros e medidas e/ou aproximados de:
diâmetro de 2.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado, 
diâmetro de 2.25 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado, 
diâmetro de 2.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado, 
diâmetro de 2.75 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado, 
diâmetro de 3.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado,

Unidade 470,00 ________________ _____________
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diâmetro de 3.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado,
diâmetro de 4.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm, em balão 
pré-montado,, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS ROPM/SUS 07.02.04.061-4
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Biotronik AG/Orsiro Hybridn Drug-Eluting Stent
>> Abbott Vascular/Xience Prime Eluting Coronary Stent System
>> Medtronic/Resolute ONIX Eluting Coronary Stent System
>> Boston/Synergy TM Eluting Coronary Stent System
>> Biosensors International
>> Sahajananand Medical/Supraflex Star

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

4 STENT Coronário de troca rápida, Eluído de Fármaco, Biolimus e/ou Everolimus e/ou 
Sirolimus e/ou Zotarolimus, em balão pré-montado em um sistema de liberação, 
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante 

permanente, indicado lesões em pontes de safena, diabéticos, 
 "Tipo: Eluído de Fármaco, Biolimus-A9 e/ou Everolimus e/ou Sirolimus e/ou Zotarolimus
 "Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto ou Platina Cromo,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 

diâmetros e medidas e/ou aproximados de:
diâmetro de 4.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado,
diâmetro de 5.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 18, 22, 26, 30 mm, em balão pré-
montado,, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS ROPM/SUS 07.02.04.061-4
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Biotronik AG/Orsiro Hybridn Drug-Eluting Stent

Unidade 12,00 ________________ _____________
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>> Abbott Vascular/Xience Prime Eluting Coronary Stent System
>> Medtronic/Resolute ONIX Eluting Coronary Stent System
>> Boston/Synergy TM Eluting Coronary Stent System
>> Biosensors International
>> Sahajananand Medical/Supraflex Star

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

5 Cateter Balão de Dilatação para Angioplastia de Coronária, Semi-Complacente, sobre o 
fio e de troca rápida,
 "Aplicação: Indicados para expansão pós-introdução dos stents, ACTP, na dilatação da 

porção estenótica de uma artéria ou estenose de enxerto de bypass.
 "Tipo: SEMI-COMPLACENTE 
 "Material/composição: Confeccionado tungstênio e/ou similar,

Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 
diâmetros e/ou aproximados de:
diâmetro de 1.50 mm, com tamanhos de 12, 20 mm,
diâmetro de 2.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 2.25 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 2.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 2.75 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 3.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 3.25 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 3.50 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 3.75 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
diâmetro de 4.00 mm, com tamanhos de 12, 15, 20 mm,
,para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação 
vigente.ROPM/SUS 07.02.04.008.8
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Biotronik/Pantera
>> Abbott/Voyager
>> Medtronic/Sprinter

Unidade 400,00 ________________ _____________
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>> B.Braun/Sequent
>> Boston Scientific/Apex 
>> Terumo/Ryujin Plus
* Observações:
- Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma 
manual e/ou digitalizada.

6 Cateter Balão de Dilatação para Angioplastia de Coronária, NÃO-COMPLACENTE, 
sobre o fio e de troca rápida,
 "Aplicação: Indicados para expansão pós-introdução dos stents, ACTP, na dilatação da 

porção estenótica de uma artéria ou estenose de enxerto de bypass e na pós dilatação.
 "Tipo: NÃO-COMPLACENTE de Alta Pressão,
 "Material/composição: Confeccionado tungstênio e/ou similar,

Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 
diâmetros e/ou aproximados de:
diâmetro de 2.25 mm, com tamanhos de 12 mm,
diâmetro de 2.50 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 2.75 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 3.00 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 3.25 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 3.50 mm, com tamanhos de 8, 12, 15, 20 mm
diâmetro de 3.75 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 4.00 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 4.50 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
diâmetro de 5.00 mm, com tamanhos de 8, 12, 15 mm,
,para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação 
vigente.ROPM/SUS 07.02.04.008.8
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/ Quantum Apex NC
>> Abbott/Mercur NC ou Voyager NC
>> Biotronik/Pantera Leo NC
* Observações:

Unidade 460,00 ________________ _____________
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- Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma 
manual e/ou digitalizada.

7 Cateter Balão dilatador de Alta pressão, de Corte em forma helicoidal, tipo CUTTING 
BALLON, para Angioplastia, coronário trans luminal percutânea,
 "Aplicação: Em sistema de aterotomia coronária percutânea, na dilatação da porção 

estenótica de uma artéria, severamente calcificada, o cateter de balão (modelo de 
referência Flextome Cutting Balloon, fabricante Boston Scientific), a pontuação é 
indicada para utilização na tratamento da estenose da artéria coronária significativa 
hemodinamicamente, incluindo reestenose intra-stent e lesões tipo complexas, para o 
finalidade de melhorar a perfusão do miocárdio.
 "Tipo: com Lâminas Longitudinais tipo CUTTING BALLON(Balão de Corte), forma 

helicoidal,
 "Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar,

Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com 
diâmetros e/ou aproximados de: 
diâmetro de 2.00 mm, com tamanhos de 6, 10, 15 mm, pré-montado,
diâmetro de 2.50 mm, com tamanhos de 6, 10, 15 mm, pré-montado,
diâmetro de 3.00 mm, com tamanhos de 6, 10, 15 mm, pré-montado,
diâmetro de 3.50 mm, com tamanhos de 6, 10, 15 mm, pré-montado
, para uso com fio guia 0,014", estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, 
embalagem compatível com a legislação vigente.
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/Flextome Cutting Balloon
* Observações:
- Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma 
manual e/ou digitalizada.

Unidade 6,00 ________________ _____________

8 Catéter Guia para Angioplastia Coronária, Transluminal Percutânea vários modelos, 
tipos: 
>> Diâmetro de 5 Fr:
- JR - diâmetro 5Fr, com curvaturas de  3.5, 4.0
- EBU(XB) - diâmetro 5Fr com curvaturas de 3.5

Unidade 170,00 ________________ _____________
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- IMA - diâmetro  5Fr com curvatura, 

>> Diâmetros de 6 Fr e 7 Fr
- AL - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de  1.0, 2.0 e 3,0
- AR - diâmetro  6Fr e 7Fr com curvaturas de 1.0 e  2.0
- EBU(XB) - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de 3,0, 3.5, 4.0, 4.5
- JL - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de  3.5, 4.0
- JR - diâmetro 6Fr, 7Fr com curvaturas de  3.5, 4.0
- MULTIPORPOUSE  - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvatura MP1, MPA2
- LCB - diâmetro 6Fr, 7Fr com curvaturas LCB
- RCB - diâmetro 6Fr, com curvaturas, RCB
- IMA - diâmetro  6Fr com curvatura, 

>> Diâmetro de 8 Fr:
- JR - diâmetro 8 Fr com curvaturas de  3.5, 4.0

Comprimento dos cateteres 100cm, com diâmetro luminal aproximado de 
0,071¨/0,082"(polegadas), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. 
ROPM/SUS 07.02.04.013-4
Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade 
de reprocessamento(fabricante recomenda uso único)
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Medtronic/Laucher 
>> Cordis/ J&J/Vista Brite tip
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

9 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência PT-2, fabricante 
Boston Scientific)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes e casos de doença multiarterial,
"    Tipo: Com suporte, Flexível, Leve suporte (Light support) e moderado/Intermediaria 
(Moderate support), Estra Suporte,
"    Material/composição: Linear nitinol elástico e/ou outra liga, com revestimento 

Unidade 385,00 ________________ _____________
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hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 185 cm de comprimento, ponta em J 
(jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo PT-2

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

10 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência PT-2, fabricante 
Boston Scientific) 
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes e casos de doença multiarterial,
"    Tipo: Com suporte, Flexível, Leve suporte (Light support) e moderado/Intermediaria 
(Moderate support), Extra suporte,
"    Material/composição: Linear nitinol elástico e/ou outra liga, com revestimento 
hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 300 cm de comprimento, ponta em J 
(jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo PT-2

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 55,00 ________________ _____________

11 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Samurai, fabricante 
Boston Scientific)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes,

Unidade 30,00 ________________ _____________
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"    Tipo: Com torque excepcional, suporte moderado, para lesões concêntricas e 
excêntricas
"    Material/composição:cobertura bobina de mola, núcleo aço inoxidável, com 
revestimento hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: diâmetro da ponta 0.014" x 190 cm de 
comprimento, ponta em J/jota, com carga de de 0,5 gf, com marcador radiopaco, 
estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo Samurai guidewire

12 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Samurai, fabricante 
Boston Scientific)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes,
"    Tipo: Com torque excepcional, suporte moderado, para lesões concêntricas e 
excêntricas
"    Material/composição:cobertura bobina de mola, núcleo aço inoxidável, com 
revestimento hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: diâmetro da ponta 0.014" x 190 cm de 
comprimento, ponta Reta, com carga de 0,5 gf, com marcador radiopaco, estéril, 
embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo Samurai guidewire

Unidade 30,00 ________________ _____________

13 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Marvel, fabricnate 
Boston Scientific)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes,
"    Tipo: Com torque excepcional 
"    Material/composição:cobertura bobina de mola, núcleo aço inoxidável, com 
revestimento hidrofílico,

Unidade 30,00 ________________ _____________
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Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

"    Tamanho/diâmetros/capacidade: diâmetro da ponta 0.014" x 190 cm de 
comprimento, carga da ponta de 0,9 gf, em forma de J/jota e Reta, com marcador 
radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo Marvel guidewire

14 Fio Guia para Angioplastia Coronária, Hidrofílica
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, para melhorar o 

fluxo sanguíneo do miocárdio numa lesão estenótica nas artérias coronária, 
 "Tipo: Com suporte, Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediaria 

(Moderate support), 
 "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento 

hidrofílico,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 180 cm e 260 cm de comprimento, ponta em 

J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, (modelo de referência Runthrough 
NS/LS, fabricante Terumo)
,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Terumo/Runthrough NS/LS
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 6,00 ________________ _____________

15 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Cross-IT 
100XT,200XT,300XT)
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de 

oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e 
calcificadas, 
 "Tipo: Com Extra-suporte, molas regulares, extremidade cônica,
 "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento 

hidrofílico,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm e 300 cm de comprimento, ponta em 

Unidade 7,00 ________________ _____________



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.001011/2020-47 66 / 2020 Data da Emissão: 11/09/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 25/09/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

J/jota/Angulada e Reta, com 1,7g, com marcador radiopaco, 100 XT
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm e 300 cm de comprimento, ponta em 

J/jota/Angulada e Reta, com 4,7g, com marcador radiopaco, 200 XT
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm e 300 cm de comprimento, ponta em 

J/jota/Angulada e Reta, com 6,2g, com marcador radiopaco, 300 XT
,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Abbott/Cross-IT, IT100, IT200, IT300
>> Asahi/Miracle
>> Asahi/Conquest

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

16 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Figther, fabricante 
Boston Scientific)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em 
anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes,
"    Tipo: Com torque excepcional, suporte moderado
"    Material/composição:cobertura bobina de mola, núcleo aço inoxidável, com 
revestimento hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: diâmetro da ponta 0.009" x 190 cm de 
comprimento, ponta Reta, com carga de 1,5 gf, com marcador radiopaco, estéril, 
embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo Figther

Unidade 30,00 ________________ _____________

17 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Whisper NS/LS/ES, 
fabricante Abbott)
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de 

anatomias tortuosas,

Unidade 80,00 ________________ _____________
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 "Tipo: Com suporte, Flexível (Light support e Moderado/Intermediária/Moderate support 
e Extra support)
 "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, hidrofílicos revestidos 

com jaqueta plástica
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm de comprimento aproximado, ponta 

Reta, com marcador radiopaca, 
, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Abbott/Hi-Torque Whisper, ref.LS-1005351H, LS-1005353H/ref.MS-1005357H, MS-
1005359H, ref. ES-1011834H, ES-1011835H
>> Cordis/Shinobi
>> Asahi/Filder

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

18 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência BMW-Balance 
MiddleWeight LS/MS(NS, fabricante Abbott)
 "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea com ponta 

suave, proporcionando suporte para entrega de dispositivos de intervenção, primeira 
linha e pode auxiliar em anatomias estreitas,
 "Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediaria (Moderate 

support), 
 "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento 

hidrofílico,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm e 300 cm de comprimento, ponta em 

J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco,
, estéril,  estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 
07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Abbott/BMW-Balance MiddleWeight/ref.1001780-HC, ref.1001780J-HC, ref.1001782-

Unidade 220,00 ________________ _____________
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HC, ref. 1001782J-HC

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

19 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência BHW-Balance 
Heavyweight - ES, fabricante Abbott),
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 190 cm de comprimento, ponta em J 

(jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, 
 "Aplicação: Indicada para tratar lesões coronarianas qe requerem alto suporte, 

proporcionando suporte adicional para entrega de dispositivos e podem auxiliar em 
anatomias estreitas, modelo ponta em linha Reta, 
 "Tipo: Com suporte adicional (Extra Suporte) para entrega de dispositivos e podem 

auxiliar em anatomias estreitas,
 "Material/composição: associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento 

hidrofílico,
 estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>>  Abbott/HI-Torque Balance Heavyweight-BHW/ref.1000462H, ref.1000463H

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 42,00 ________________ _____________

20 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Choise  Extra 
Support, fabricante Boston Scientific)
" Aplicação: Indicada para tratar lesões coronarianas qe requerem alto suporte, 
proporcionando suporte adicional para entrega de dispositivos e podem auxiliar em 
anatomias estreitas, modelo ponta em linha Reta, 
" Tipo: Com suporte adicional (Extra Suporte) para entrega de dispositivos e podem 
auxiliar em anatomias estreitas,
"  Material/composição: núclo de aço inoxidável e/ou outra liga, com revestimento 
hidrofílico,
"  Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 182 cm de comprimento, ponta em J/jota e 

Unidade 6,00 ________________ _____________
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Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação 
vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/modelo CHOICE Extra Support

Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

21 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, (modelo de referência Grand Slan, 
fabricante Ashai)
"    Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, o eixo do fio 
de mudança fornece suporte extra para a entrega do dispositivo de intervenção em 
casos extremos
"    Tipo: com Extra suporte,
"    Material/composição: Linear nitinol elástico e/ou outra liga, com revestimento 
hidrofílico,
"    Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" x 180 cm de comprimento, ponta em J 
(jota)/Angulada e Reta, carga de 0,7 gf, com marcador radiopaco, estéril, embalagem 
compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> ASHAI/modelo Grand Slan/Ashai

Unidade 6,00 ________________ _____________

22 Fio Guia, Vascular, aço inoxidável, politetrafluoretileno-PTFE, 0,035", cerca de 260 cm, 
ponta em " J " radiopaco, (modelo Amplatz Extra Stiff), estéril, embalagem compatível 
com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar com possibilidade 
de reprocessamento(fabricante recomenda uso único).
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific
>> Cook

Unidade 6,00 ________________ _____________
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>> Nipro

23 Fio Guia, Vascular, aço inoxidável, politetrafluoretileno-PTFE, 0,035", cerca de 150 cm, 
ponta Reta, (modelo Amplatz Extra Stiff), radiopaco, estéril, embalagem compatível 
com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar com possibilidade 
de reprocessamento(fabricante recomenda uso único).
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific
>> Cordis
>> Cook
>> Biometrix
>> Nipro
>> Medtronic/Guide Wire ptfe
>> Lake Region Manufacturung/Fio Guia Radial PTFE

Unidade 6,00 ________________ _____________

24 Micro cateter para angioplastia coronariana percutânea com recanalização de oclusão 
crônica ou outros procedimentos terapêuticos ou diagnósticos.
 "Aplicação: Cateter micro projetado especificamente para a intervenção coronária,
 "Tipo: Cônico lúmen interior e exterior fornece um equilíbrio ótimo entre o apoio fio guia 

e cruzabilidade,
 "Material/composição: Aço inoxidável, com cobertura hidrofílica,
 "Tamanho/diâmetros/capacidade: Micro cateter com diâmetro exterior distal de 1.8Fr, 

diâmetro interno distal de 0,018'' pol. diâmetro externo proximal 2,6Fr, diâmetro interno 
proximal 0,021'' pol. compatível com fio guia com diâmetro máximo de 0,014'' pol. 
marcador radiopaco 0,7mm da ponta, revestimento hidrofílico distal 70cm e 90cm, 
comprimento utilizável 130cm e ou 150cm de comprimento aproximado, estéril, 
embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.008.8
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Terumo Medical Corporation/Finecross MG/ref. 130cm/35-1430, ref. 150cm/35-1450
>> Asahi/Corsair/ref. 135cm/CSW135-26N, ref. 150cm/CSW150-26N
>> Volcano/Valet 1.8F/ref. 130Cm/22-18-135-0, ref. 150cm/22-18-150-0

Unidade 10,00 ________________ _____________
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Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

25 Dispositivo de Insuflação e conjunto de sobrevivência, foi concebido para 
(insuflar/desinsuflar) cateteres de balão, bem como para monitorizar a pressão dentro 
do balão, para a realização de ACTPs contendo:
1- Insuflador de catéter balão para liberação de STENTS com capacidade de medição 
desde vácuo até 30 bars/atm (CC), em incrementos de 1 bar cada. 
1- Passador de microguia (instrumento metálico de inserção da sonda) +
1- Rotor (Manípulo de encaminhamento da sonda) +
1- Adapatador em Y/triplo com válvula hemostática +
1-Torneira de 3 vias compatível com o equipamento, estéril, embalagem compatível com 
a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar  Fabricante 
recomenda uso único e/ou de uso único.
Classificação de Risco: II - Médio Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Medtronic/Everest 30/ref. AC3200

Unidade 665,00 ________________ _____________

26 Dispositivo para oclusão vascular, material: fios de sutura - polipropileno monofilamento, 
diâmetro de 6 Fr componente 1: bainha introdutora, fio guia, apresentação: conjunto 
completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual 
compatível com a legislação vigente. modelo de referência (Sistema ProGlide Perclose, 
fabricante Abbott).
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Abbott Vascular/Perclose ProGlide/ref. 12673

Unidade 45,00 ________________ _____________

27 Dispositivo para oclusão vascular, material: esponja colágeno e polímero absorvível, 
componente 1: bainha introdutora, fio guia, apresentação: conjunto completo, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual compatível com a 
legislação vigente, (modelo de referência Angio-Seal VIP, fabricante Terumo).
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:

Unidade 70,00 ________________ _____________
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>> Terumo Medical/Angio-Seal VIP 6F e 8F
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

28 Cateter Laço de captura, endovascular, sistema de captura com formato de laço com 
ângulo de 90° graus, (ou triplo laço) cobrindo toda a parede da artéria, modelo de 
referência (Amplatz Goose Neck Snare/ Snare kit, fabricante Medtronic), radiopaco, 
para ser utilizado no reposicionamento de próteses intraluminais, captura ou retirada de 
corpo estranho em sistema cardiovascular, com diâmetros de
- Laço, diâmetro de   5 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 4 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 10 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 4 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 15 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 6 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 20 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 6 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 25 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 6 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 30 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 6 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de 35 mm, comprimento do laço 120 cm, diâmetro do cateter 6 Fr, 
comprimento do cateter 102 cm aproximado, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único ou 
fabricante recomenda uso único
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidadde:
>> Argon Medicla/Atrive 382006010, 382006015, 382006020,382007030, 382007045
>> EV3/Amplatz Goose Neck Snare
>> MeritMedical/ONE Snare
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 6,00 ________________ _____________

29 Cateter Laço de captura, endovascular, sistema de captura com formato de laço com Unidade 6,00 ________________ _____________
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ângulo de 90° graus (ou triplo laço) cobrindo toda a parede da artéria, modelo de 
referência (Amplatz Goose Neck/MicroSnare, fabricante Medtronic), radiopaco, para ser 
utilizado no reposicionamento de próteses intraluminais, captura ou retirada de corpo 
estranho em sistema cardiovascular, com diâmetros de:
- Laço, diâmetro de  2 mm, comprimento do laço 170/200 cm, diâmetro do cateter 2.3-3 
Fr, comprimento do cateter 150 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de  4 mm, comprimento do laço 170/200 cm, diâmetro do cateter 2.3-3 
Fr, comprimento do cateter 150 cm aproximado,
- Laço, diâmetro de  7 mm, comprimento do laço 170/200 cm, diâmetro do cateter 2.3-3 
Fr, comprimento do cateter 150 cm aproximado,, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único ou 
fabricante recomenda uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade
>> Medtronic/Amplatz Goose Neck Microsnare
>> Argon Medical/Atrive Vascular Snare kit
>> Merrit Medical/One Snare
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

30 Cateter Aspirador de Trombos de  6 Fr Lúmen compatível com fio guia  0.014", 
comprimento total 140cm comprimento aproximado, utilizado para remoção de 
coágulos (trombos) e resíduos das artérias coronárias ou periféricas, estéril, 
embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: III - Alto Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidadde:
>> Vascular Solutions/Pronto V3 Extraction Catheter
>> Medtronic/Export  Aspiration catheter
>> Terumo/Eliminate-Aspiration catheter

Unidade 10,00 ________________ _____________

31 Cateter Balão Intervenção Coronária Percutânea, modelo OTW (Over-The-Wire/Sobre o 
Fio), Semi-Complacente, para guia 0,014", de 1.50 mm x 10 mm comprimento, indicado 
para tratar a seção estreita ou estenótica da artéria coronária do coração por 

Unidade 6,00 ________________ _____________
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aterosclerose coronária, 
 "Diâmetro: de 1.5mm, 2.0mm; 
 "Tamanho: de 12mm, 15mm, 20mm de comprimento aproximados, cateter de entrega 

com 152cm de comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.007-0
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Medtronic/Sprinter OTW

32 Cateter Balão de Inoue para Valvuloplastia Mitral apresenta um segmento central de 
cintura o design facilita o posicionamento, para tratamento de estenose, (PTMC-
Comissurotomia Mitral Percutânea Transvenosa), utilizando a técnica de (INOUE), 
apresenta um segmento central de cintura o design facilita o posicionamento 
disponibilizar os tamanhos de:
- Balão com faixa de diâmetros de: 30mm,
- Balão com faixa de diâmetros de: 28mm,
- Balão com faixa de diâmetros de: 26mm,
- Balão com faixa de diâmetros de: 24mm,
- Balão com faixa de diâmetros de: 22mm,
- Balão com faixa de diâmetros de: 20mm, 
, acompanha kit de implante, 
- 1 - Alongador(tubo tensor) do balão, 
- 1 - Dilatador, para dialtação de áreas de inserção, 
- 1 - Fio guia, do cateter balão, 
- 1 - Stylet, dirige o balão à válvula mitral, 
- 1 - Seringa, inflação do balão, 
- 1 - Régua, medida do diâmetro do balão, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade::
>> Toray Inoue Balloon   
>> SYM/Blue Arrow PBMV Balloon catether set
* Observações:

Unidade 12,00 ________________ _____________



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.001011/2020-47 66 / 2020 Data da Emissão: 11/09/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 25/09/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

- Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma 
manual e/ou digitalizada.

33 Introdutor de Cateter Percutâneo com válvula hemostática, nos diâmetros de 4Fr, 5Fr, 
6Fr, 7Fr, 8Fr, com bainha de 11/12cm de comprimento, contendo: Introdutor de 
invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com 
ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea nas 
veias ou artérias utilizados em procedimentos terapêuticos e de diagnóstico, marcador 
radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. 
ROPM/SUS: 07.02.05.034.2
Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade 
de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),
Classificação de Risco:  IV - Máximo Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Medtronic/Imput
>> Stº Jude Medical/Ultimum 
>> MeritMedical/Prelude
>> Cordis/Brite Tip
>> Terumo/Radifocus Introducer II
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

Unidade 200,00 ________________ _____________

34 Introdutor Percutâneo Valvulado, Longo, acesso (Femoral) com válvula hemostática 
(longo) de 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 
24Fr x  cerca de 25cm comprimento aproximado, para procedimentos hemodinâmicos 
intervencionistas aproximado, com válvula hemostática, para procedimentos 
hemodinâmicos intervencionistas, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula 
hemostática para fio guia de 0,035" com 80cm de comprimento com ponta distal dupla 
em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea nas veias ou artérias 
utilizados em procedimentos terapêuticos e de diagnóstico, marcador radiopaco, (Kit 
completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS: 
07.02.05.034.2
Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade 
de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),

Unidade 30,00 ________________ _____________
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Classificação de Risco:  IV - Máximo Risco
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Terumo/Radifocus Introducer II
>> Medtronic/Imput
>> Stº Jude Medical/Ultimum 
>> Cordis/Brite Tip Sheath Introducers
>> APT Medical/Hemostasis Introducer
Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados 
adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.

35 Introdutor Valvulado percutâneo, acesso (Radial) com revestimento hidrofílico total, 
modelo de referência (Radiofucus Introducer II, fabricante Terumo) com diâmetros de 5Fr 
e 6Fr x modelo curto de 10cm de comprimento aproximado para, procedimentos 
hemodinâmicos intervencionistas, Radiais, kit completo para implante contendo: 
- Introdutor radial com revestimento hidrofílico,
- Fio guia metálica, ponta reta com 45cm comprimento aproximadamente
- Agulha de entrada (metálica),
- Bainha revestida de copolimero hidrofilico,
- Dilatador, 
- Um mini fio guia e 
- Um insersor-guia), modelo de referência (Glidesheath/Terumo), marcador radiopaco, 
estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 
2011, estabeleçe que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de 
segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, 
Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando 
existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Terumo/Glidesheath/ref.BF5F10PQ(Mcoat), BF6F10PQ(Mcoat)

Unidade 840,00 ________________ _____________

36 Introdutor Valvulado percutâneo, acesso (Radial) com revestimento hidrofílico total, 
modelo de referência (Radiofucus Introducer II, fabricante Terumo) com diâmetros de 7 
Fr x modelo curto de 10cm de comprimento aproximado para, procedimentos 

Unidade 10,00 ________________ _____________



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.001011/2020-47 66 / 2020 Data da Emissão: 11/09/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 25/09/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

hemodinâmicos intervencionistas, Radiais, kit completo para implante contendo: 
- Introdutor radial com revestimento hidrofílico,
- Fio guia metálica, ponta reta com 45cm comprimento aproximadamente
- Agulha de entrada (metálica),
- Bainha revestida de copolimero hidrofilico,
- Dilatador, 
- Um mini fio guia e 
- Um insersor-guia), modelo de referência (Glidesheath/Terumo), marcador radiopaco, 
estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 
2011, estabeleçe que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de 
segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, 
Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando 
existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Terumo/Glidesheath

37 Cateter de Extensão, para o cateter guia de 6 Fr com 120 cm e/ou 150 cm de 
comprimento aproximado do eixo principal de aço inoxidável incorporado em polímero, 
com revestimento hidrofílico, com faixa de marcador proximal e faixa de marcador 
distal, atraumático, o cateter guia de Extensão cria um caminho suave para o 
fornecimento de balão e/ou stent, proporcionando maior flexibilidade e uma superfície 
lisa, é importante em lesões complexas, cálcio, vasos tortuosos e lesões distais, 
(modelo de referência GUIDEZILLA II, fabricante Boston Scientific), estéril, embalagem 
compatível com a legislação vigente.
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Boston Scientific/Guidezilla/ref.H7493924215050
>> Vascular Solutions/GuideLiner Catheter V3, 6F

Unidade 12,00 ________________ _____________

38 Cateter Balão Intra-Aórtico (BIA), de 7,5 Fr/8 Fr, com função realizar a terapia de contra 
pulsação com volume nominal de 25cc, com (pump adapter) adaptador de bomba, com 

Conjunto 6,00 ________________ _____________
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cateter de extensão, deve acompanhar kit completo para Inserção percutânea, utilizado 
na realização de procedimentos cardiovasculares, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.012-1
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Maquet Cardiopulmonary
>> Arrow/RediGuard IAB

39 Cateter Balão Intra-Aórtico (BIA), de 7,5 Fr/8 Fr, com função realizar a terapia de contra 
pulsação com volume nominal de 30cc, com (pump adapter) adaptador de bomba, com 
cateter de extensão, deve acompanhar kit completo para Inserção percutânea, utilizado 
na realização de procedimentos cardiovasculares, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.012-1
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Maquet Cardiopulmonary
>> Arrow/RediGuard IAB

Conjunto 6,00 ________________ _____________

40 Cateter Balão Intra-Aórtico (BIA), de 7,5 Fr/8 Fr, com função realizar a terapia de contra 
pulsação com volume nominal de 34cc, com (pump adapter) adaptador de bomba, com 
cateter de extensão, deve acompanhar kit completo para Inserção percutânea, utilizado 
na realização de procedimentos cardiovasculares, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.012-1
Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Maquet Cardiopulmonary
>> Arrow/RediGuard IAB

Unidade 6,00 ________________ _____________

41 Cateter Balão Intra-Aórtico (BIA), de 7,5 Fr/8 Fr, com função realizar a terapia de contra 
pulsação com volume nominal de 40cc, com (pump adapter) adaptador de bomba, com 
cateter de extensão, deve acompanhar kit completo para Inserção percutânea, utilizado 
na realização de procedimentos cardiovasculares, estéril, embalagem compatível com a 
legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.012-1

Conjunto 6,00 ________________ _____________
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Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.
Classificação de Risco: IV - Máximo Risco 
Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:
>> Maquet Cardiopulmonary
>> Arrow/RediGuard IAB

______/______/_______

Informar:
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Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________
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